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Uczestnicy postępowania 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania na dostawę pomp próżniowych oraz suszarki 
laboratoryjnej próżniowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadanie nr 
1 i zadanie nr 2 
Odpowiedz: 
Tak, zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadanie nr 
1 i zadanie nr 2  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową o mocy 1900W? Jeśli nie, proszę o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki o mocy 1900 W.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową o zakresie temperatury 15 °C 
powyżej temperatury otoczenia do 200 °C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedz: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie suszarki o zakresie 
temperatury 15 °C powyżej temperatury otoczenia do 200 °C. Suszarka będzie 
wykorzystywana do suszenia związków i materiałów oraz ich oczyszczania z resztek 
rozpuszczalników, których cząsteczki są związane chemicznie z materiałem i czasem 
wymagają wyższych niż 200 °C temperatur do ich usunięcia. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową o wymiarach zewnętrznych 
900x740x670 mm (wys. x szer. x gł.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dopuści suszarkę próżniową o wymiary zewnętrznych 
900x740x670 mm (wys. x szer. x gł.) 
 
 



Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową o wymiarach komory roboczej 
506x506x460 mm (wys. x szer. x gł.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dopuści suszarkę próżniową oa wymiarach komory roboczej 
506x506x460 mm (wys. x szer. x gł.) 
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