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Uczestnicy postępowania 

 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywna dostawę urządzeń 
laboratoryjnych 
 

 
 Sprostowanie do odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy 

 
 
Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 

 
W związku z naszym zainteresowaniem odnośnie postępowania nr 

WCH.2420.10.2017.HS na dostawę urządzeń laboratoryjnych, a w szczególności 
dot. zadania 2 (termostat cyrkulacyjny (cyrkulator, chiller laboratoryjny)) mam 
pytanie odnośnie bardzo istotnego parametru, którego nie ma w specyfikacji 

urządzenia tj. jaka jest wydajność chłodnicza (moc chłodzenia) w wymaganych 
temperaturach pracy? 

 
Odpowiedź 

Wydajność chłodzenia w temperaturach 15/0/-5 stopni Celsjusza  powinny 

Wynosić co najmniej 0,22kW/0,18kW/0,09kW. 
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