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Piecze¢ Wykonawcy

strona

z 0gdlnej liczby stron

Opis przedmiotu zamowienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu

Dostawa mikroskopu optycznego dla Zakiadu Klimatologii i Ochrony
Atmosfery Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kosiby 8.

Zgodnos$¢ minimalnych cech i
Opis i minimalne cechy i funkcje funkdji _w_ymaganych przez
wymagane przez Zamawiajgcego zamawiajacego
z oferowanymi przez
Wykonawce TAK lub NIE"*
Stabilny statyw — waga powyzej 13 kg. TAK/NIE
Obiektyw CFI Plan Achromat 20x/0.40, odlegto$¢ robocza
min. 1,2 mm, dtugo$¢ optyczna min. 60 mm, w systemie TAK/NIE
korekcji do nieskoriczonosci, z gwintem C
Obiektyw CFI Plan Achromat 40x/0.65 odlegto$¢ robocza
min. 0,56 mm, dtugos$¢ optyczna min. 60 mm, w systemie TAK/NIE
korekcji do nieskonczonosci, z gwintem C
Okulary CFI 10x o polu 20 mm, z mozliwoscig montazu
. ; . TAK/NIE
mikrometrow pomiarowych
Nasadka binokularowa z regulowanym katem nachylenia
(od 10 do 30 stopni) i wysuwem min. 40 mm. Podziat TAK/NIE
Swiatta 0/100, 50/50.
Miska rewolwerowa szesciogniazdowa TAK/NIE
Stolik mikroskopowy z powtokg ceramiczna. Pokretta XY z
prawej strony, z mozliwoscig ustawienia ich w pozycji TAK/NIE
gornej lub dolnej, z systemem regulacji sity ich przesuwu.
Uchwyt na dwa preparaty TAK/NIE
Dwustronny, podwaojny ruch ogniskowania mikro i makro TAK/NIE
Oswietlacz LED TAK/NIE
Regulowana przystona polowa TAK/NIE
Kondensor do jasnego pola, N.A. 0:90 TAK/NIE
Ukfad oswietlenia sktadajacy sie z soczewek wielo
ogniskujacych pozwalajacych na réwno oswietlone cate TAK/NIE
pole widzenia
Uc.hwyt umozliwiajacy bezpieczne przenoszenie TAK/NIE
mikroskopu
Mozliwos$¢ rozbudowy mikroskopu o kontrast fazowy TAK/NIE
Wykonawca zapewnia, adekwatnie do przedmiotu
zamowienia, dostepnosc sprzetu dla osob TAK/NIE
niepetnosprawnych zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Pzp
* zakresli¢ TAK lub NIE
miejscowosé, data (pieczec | podpis 0s6b uprawnionych

do podejmowania zobowigzarn)




