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W zwigzku z przeprowadzeniem w dniach 7-13.01.2016 r. kontroli na Wydziale
Biotechnologii Uniwersytetu Wroctawskiego, wynikajacej z art. 15¢ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zwigzanej z
oceng spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia,
stanowiska i procesy pracy przez zaktad przeznaczony do uzycia GMO w | kategorii zagrozenia,
w budynku przy ul. F. Joliot-Curie 14A, przesytam w zalaczeniu notatke urzedowg z
przeprowadzonej kontroli. Kontrola zakonczona zostata notatka urzedowa, a nie protokotem z
kontroli, zgodnie z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Panstwowej Inspekdji
Pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 640 ze zmianami z 2015r. poz. 1240). Notatka urzedowa, jako

dokument nie wymagajacy podpisu pracodawcy, zostaje niniejszym przestana do wiadomosci

pracodawcy.
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w zalaczeniu:

notatka urzedowa z kontroli nr rej 16277-5316-K001-Ns\16
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(pieczec nagléwkowa inspektora-pracy)

Nrrej. 160277-5316-K001-Ns/16

NOTATKA URZEDOWA Z KONTROLI

) przedsigbiorcy niebgdacego ; G
D pracodawcy D oracodawca”) INnnego podmiotu
o] i . . - ) przedsigbiorcy niebedacego
wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy D pracodawca'’
REGON: 00000130100000 NIP 8960005408

Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwiazku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz. 640)

starszy inspektor pracy - specjalista -
(tytuf sluzbowy oraz fr'hs'e i nazwisko inspektora pracy]

dzialajgcy w ramach terytorialnej wiasciwosci Okregowego Inspektoratu Pracy we Wroctawiu
przeprowadzit kontrole w:
UNIWERSYTET WROCLAWSKI

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

50-137 WROCLAW, PL. UNIWERSYTECKI 1

(adres podmiotu kontrolowanego)

UNIWERSYTET WROCLAWSKI - WYDZIAL BIOTECHNOLOGII

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)' !

50-383 WROCLAW, ul. JOLIOT-CURIE 14A

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) ™

dr hab. Marcin tukaszewicz - Dziekan Wydziatu Biotechnologii
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej podmiot kontrolowany)

(nazwa organu reprezentujgcego podmiol kontrolowany) T

Data rozpoczgcia dziatalnosci przez podmiot kontrolowany:15.12.1975;

Data objgcia stanowiska przez osobe Ilub powotania organu reprezentujacego podmiot
kontrolowany:

Kontrolg przeprowadzono w dniu(ach):
7,8,12,13.01.2016 r.

(oznaczenie dni, w ktorych przeprowadzono kontrole)

Liczba:pracujacych: 94, w tym:
* na podstawie umow cywilno-prawnych: 0,
* 0sOb prowadzacych jednoosobowo dziatalno$é gospodarcza: 0,
* cudzoziemcow: 0,

* zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 94, w tym kobiet: 62,
miodocianych: 0, niepetnosprawnych: O,

w kontrolowanym podmiocie.



Data poprzedniej kontroli: 24, 27.11.2015 .
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2. W czasie kontroli stwierdzono, co nastepuje:

2.1.  Ustalenia wstepne

Kontrola miata charakter problemowy i wszczeta zostala na podstawie art. 15¢ ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z p6zn. zm.), w zwigzku z art.
33 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 1.
poz. 640, z pdzn. zm.).

Kontrole rozpoczegto po telefonicznym uzgodnieniu terminu kontroli z osobg wyznaczong
przez Dziekana Wydziatu Biotechnologii.

Pismem z dnia 24.12.2015 r. znak DLP V1.431-87.2015 Minister Srodowiska skierowat do
Okregowego Inspektora Pracy wniosek o przeprowadzenie kontroli na Wydziale Biotechnologii
Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Joliot-Curie 14A.

Whiosek uczelni o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakiadu inzynierii genetycznej
zostat w Ministerstwie Srodowiska zarejestrowany pod nr 04-68/2015.

O kontroli nie powiadamiano organizacji zwigzkowych ani spotecznej inspekcji pracy — z
uwagi na fakt, ze kontrola dotyczyta wysoce specjalistycznego zagadnienia i prowadzona byla

wylacznie w zakresie wskazanych pomieszczen pracy sktadajgcych sie zaklad inzynierii
genetycznej.

2.2.  Informacje ogolne dotyczace wnioskodawcy

Ztozony wniosek dotyczy zaktadu inzynierii genetycznej przeznaczonego do zamknigtego
uzycia GMO zaklasyfikowanych do | kategorii zagrozenia.

Z tresci wniosku wynika, ze w zgtaszanym zakladzie inzynierii genetycznej prowadzone
beda prace z nastepujacymi organizmami zmodyfikowanymi genetycznie:

— muszkami owocowymi Drosophila melanogaster

— roslinami.

Na rzecz wnioskodawcy, Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Wroctawskiego wydane
zostaly decyzje Ministra Srodowiska (wymieniono ponizej tylko decyzje aktualnie obowigzujace):

— nr 129/2012 (w rejestrze MS nr 01-40/2012) na zamknigte uzycie organizméw genetycznie
zmodyfikowanych — muszek owocowych Drosophila melanogaster, przy czym prace w
oparciu o tg decyzje prowadzone sg w innym budynku Wydziatu Biotechnologii, przy ul.
Przybyszewskiego 63; informacji udzielonych podczas biezacej kontroli wynika, ze do
30.03.2016 r. planowane jest calkowite zaprzestanie pracy z GMO tego gatunku w
dotychczasowe;j lokalizacji i przeniesienie ich do nowego zaktadu inzynierii genetycznej, w
budynku przy ul. Joliot-Curie 14A;

— nr 24/2014 i nr 25/2014 na zamknigte uzycie GMO — roslin, decyzje wydane na rzecz
Zaktadu Biofizyki, w obecnej lokalizacji.

Zgtoszony w budynku Wydzialu Biotechnologii UWr zakiad inzynierii genetycznej
przeznaczony do zamknigtego uzycia GMO w | kategorii zagroZenia obejmuje prace realizowane w
3 zaktadach \ pracowniach:

— Pracownia Biatek Jadrowych (prace z muszkami owocowymi) — obecnie prace z GMO
przy ul. Przybyszewskiego 63 wykonuje 2 pracownikow (w tym 1 kobieta) oraz 4 osoby
odbywajace studia doktoranckie lub magisterskie - wg udzielonych informacji te same
osoby przejda do budynku przy ul. Joliot-Curie 14A:
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Zakiad Biologii Molekularnej Komorki (prace z roslinami, wg udzielonych informacji
obecnie w tym zakladzie nie sg wykonywane prace z GMO — wczesniej byly prowadzone w
oparciu o decyzje MS nr 01-82/2010, wydana rowniez dia innej lokalizacji laboratoriow) —
przewidziano, ze prace z GMO bedzie wykonywac 4 pracownikéw (kobiety) oraz 6 0sob
odbywajacych studia doktoranckie lub magisterskie:

Zakiad Biofizyki (prace z roslinami) — prace z GMO wykonuje 5 pracownikow (w tym 2
Kobiety) oraz 4 osoby odbywajgce studia doktoranckie lub magisterskie; obecnie prace sg
prowadzone w oparciu o wskazane powyzej 2 decyzje MS zezwalajgce na zamkniete
uzycie GMO w | kategorii zagrozenia.

Liczba pracownikow, ktérzy beda pracowac¢ w kontakcie z GMO w zgtoszonym zakladzie
inzynierii genetycznej to tacznie: 11 pracownikéw (w tym 7 kobiet), przy czym poinformowano, ze
llos¢ 0sGb majacych kontakt z GMO moze sig zwiekszyé.

Whnioskodawca ustalit kategorie zagrozenia zwigzang z zamknietym uzyciem GMO
przewidzianym w zgtoszonym zakiadzie inzynierii genetycznej na kategorie |, tj. dzialania
niepowodujgce zagrozen.

VWnioskodawca wskazal, ze osobg kierujaca zakladem inzynierii genetycznej bedzie dr hab.

inz. Dziekan Wydzialu Biotechnologii, a osoba odpowiedzialng za
bezpieczenstwo zamknigtego uzycia GMO w zaktadzie inzynierii genetycznej

2.3. Ustalenia dotyczace spefnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przez
obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy

2.3.1. Obiekt, w ktorym znajduije sie zaktad inzynierii genetycznej

Zaktad inzynierii genetycznej zlokalizowany jest w budynku Wydziatu Biotechnologii, w
obrebie kompleksu budynkéw Uniwersytetu Wroctawskiego, tzw. ,Kampusu Grunwaldzkiego”.

Budynek Wydziatu Biotechnologii, w ktérym miesci sie kontrolowany zaktad inzynierii
genetycznej zostat oddany do uzytkowania w | kwartale 2013 r.

Zgodnie z wnioskiem zaktad inzynierii genetycznej przeznaczony do zamknietego uzycia
GMO w | kategorii zagrozenia obejmuje pomieszczenia wskazane przez wnioskodawce
Zlokalizowane na parterze, na Il i na Ill pietrze oraz w przyziemiu.

W budynku w dniu kontroli doj$cia prowadzace do pomieszczen zakladu inzynierii
genetycznej wskazanych przez wnioskodawce byly drozne i nie zastawione. Drogi i wyjécia
ewakuacyjne na pigtrach, na ktorych znajduje sig zakiad inzynierii genetycznej, sq oznakowane.

Budynek wyposazony jest w centralne ogrzewanie doprowadzone do kazdego
pomieszczenia.

Budynek wyposazony jest w wentylacje mechaniczna.

Okazano protokoty przegladow konserwacyjno-serwisowych instalacji i central
wentylacyjnych. Przeglady te przeprowadzane sg co 6 miesiecy (wg informaciji udzielonych przez
*— kierownika obiektu, wymaga tego umowa gwarancyjna). Okazano protokoly
przegladow ze styczna 2015 r. i z lipca 2015 r. (dla 17 central wentylacyjnych), w zakresie stanu
ogolnego, stanu silnikow, filtrow, wentylatorow i innych elementow. Wszystkie dokumenty

zawieraly zapisy o prawidtowym dziataniu urzadzen oraz adnotacje o ewentualnych dokonanych
naprawach \ wymianach elementow, w szczegodlnosci wymianie filtrow.

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa.

Gaz doprowadzony jest do palnikow uzywanych w pomieszczeniach laboratoryjnych, w tym
w pomieszczeniach nalezacych do kontrolowanego zaktadu inzynierii genetycznej.

Okazano protokot szczelnosci instalacji gazowej w budynku. Badanie szczelnoéci instalacji
gazowej przeprowadzane co 6 miesigcy — ostatni protokdt z 26.11.2015 r. Zapis podsumowujgcy
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proby szczelnosci stanowi, ze urzadzenia w tym palniki laboratoryjne (31 sztuk) sg sprawne,
cato$¢ instalacji przeszta pozytywnie probe szczelnosci i kontrole detektorem (26.11.2015r.).

Okazano protokolu badan i pomiaréw dokumentujacych prawidiowosé i sprawnosé
zabezpieczen instalacji elekirycznych. Protokoly te zawarte sg dokumentacji powykonawczej
budynku z kwietnia 2012 r. — dokumentacja ta obejmuje protokoty dla wszystkich instalacji
elektrycznych w budynku, w zakresie sprawdzenia: rezystancji izolacji instalacji, skutecznosci
samoczynnego wylgczania, prawidlowosci dziatania wylacznikow roznicowo — pradowych. Z uwagi
na obszernos¢ dokumentacji nie weryfikowano pomiarow dla pomieszczen wskazanych w
zgtoszeniach zaktadéw inzynierii genetycznej — wyrywkowe sprawdzenie kilku protokotow
pomiarow wykazalo, ze zapisy podsumowujgce protokoly stanowig o prawidlowym dziataniu
instalacji, sprawnosci zabezpieczen przeciwporazeniowych i braku uwag.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w o$wietlenie elektryczne.
Ta sama dokumentacja powykonawcza zawiera protokoly pomiaréw natezenia i obliczenia
rownomiernosci oswietlenia elektrycznego. Pomieszczenia wskazane we wniosku jako nalezace
do zakiadu inzynierii genetycznej ujete sq w protokotach pomiarow (zarbwno pomieszczenia pracy,

jak i pomieszczenia techniczne lub pomocnicze) — dla kazdego z tych pomieszczen wynik stanowi
0 zgodnosci z PN.
« §

2.3.2. Pomieszczenia zakladu inzynierii genetycznei

Powierzchnia pomieszczen wskazanych we wniosku skiadajacych sie na zakiad inzynierii
genetycznej wynosi, wg zestawienia przekazanego w zlozonym wniosku, okofo 333 m? (wykaz
pomieszczen podany w opisie zakiadu inzynierii genetycznej).

Zaktad inzynierii genetycznej obejmuje 1 pomieszczenie techniczne (z autoklawem i
fermentorami), 7 pomieszczen typowo hodowlanych i 7 pomieszczen laboratoryjnych
(pomieszczen z urzadzeniami laboratoryjnymi, w tym komorami do transformacji komorek
(wyposazonymi w komory laminarne), wirbwkami, sprzetem do badan na materiale innym niz GMO
(na wyizolowanych biatkach i materiale genetycznym) oraz urzadzeniami do przechowywania
probek.

W budynku pomieszczenia biurowe, wykiadowe oraz do wiekszosé laboratoriow, a takze
pomieszczenia do spozywania positkow majg zapewniony dostep o$wietlenia dziennego.

W obrebie budynku na kazdym pigtrze znajduje sie czesé pomieszczen laboratoryjnych,
ktore okreslane sg jako ,pokoje przygotowawcze” oraz -pokoje aparaturowe”. Sg to pomieszczenia
laboratoryjne pozbawione dostepu o$wietlenia dziennego. Pozbawione dostepu os$wietlenia
dziennego sa takze niektore pomieszczenia wyposazone w komory laminarne.

W trakcie kontroli osoby udzielajgce informaciji inspektorowi pracy (tj. osoba odpowiedzialna
za bezpieczenstwo zamknigtego uzycia GMO w zakiadzie inzynierii genetycznej oraz pracownicy
poszczegolnych zaktaddw) oswiadczyli inspektorowi pracy, ze nie sg w stanie jednoznacznie
zakwalifikowa¢ tych pomieszczen jako niebedacych pomieszczeniami pracy lub jako
pomieszczenia pracy. Wyjasniono, ze w pomieszczeniach tych poszczegdlne osoby wykonujg
prace z rozng czestotliwoscig i w réznym wymiarze czasowym — w zaleznosci od rodzaju technik
badawczych oraz od etapu pracy. Moze zatem dochodzié¢ do sporadycznych przypadkéw, gdy
dana osoba spgdza w pomieszczeniu aparaturowym caly dzien pracy (lub wigcej niz 1 dzien)
odczytujac wyniki wezesniej przygotowanych prob, a w kolejnych tygodniachw ogéle nie przebywa
w tym pomieszczeniu. '

Z udzielanych informacji wynika zatem, ze pomieszczenia laboratoryjne pozbawione
os$wietlenia dziennego nie moga zostaé¢ uznane za pomieszczenia stalej pracy.

Wysoko$¢ konstrukcyjna pomieszczen pracy to 4 m, a Wysokos¢ pomieszczen (w tym
pomieszczen pracy) po zamontowaniu lekkich sufitbw podwieszanych wynosi 3 m.

W zgloszeniu do Ministerstwa Srodowiska wskazano, ze zakiad inzynierii genetycznej
przeznaczony dla zamkniglego uzycia GMO w | kategorii zagrozenia obejmuje nastepujace
pomieszczenia: nr 2.30, 2.31, 2.48, 2.49, 2.50, 2.58, 2.59, 2.67, 2.68, 2.75 (na |l pietrze), nr 3.34,
3.36, 3.45, 3.46, 3.58 (na Ill pietrze) oraz nr 1.017 (w przyziemiu).



5

Wykaz | opis przeznaczenia oraz wyposazenia tych pomieszczen znajduje sie we wniosku
skierowanym przez uczelnie do MS.

Wediug udzielonych informacji 2adne z w\w pomieszczen sktadajacych sie na zakiad
InZynierii genetycznej przeznaczony do zamknigtego uzycia GMO nie jest pomieszczeniem statej
pracy. Z informacji udzielanych w trakcie wizytacji wynika, ze pracownicy w pomieszczeniach
innych niz hodowlane oraz magazynowe, tj. pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie urzadzenia
laboratoryjne nie spedzajg $rednio ponad 4 godzin pracy, gdyz specyfika ich pracy wymaga
wykonywania prac w réznych pomieszczeniach.

Pomieszczenia techniczne (w tym pomieszczenie z autoklawem, pomieszczenia z
Inkubatorami) i magazynowe nie sg — ze wzgledu na sporadyczny czas przebywania pracownikow
— pomieszczeniami pracy. Z definicji pomieszczeniami pracy nie sg pomieszczenia do hodowli:
zwierzat (muszki owocowej) oraz roslin (fitotrony).

W dniach 7,8 i 12.01.2016 r. przeprowadzono wizytacje pomieszczen wskazanych we
wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakiadu inzynierii genetycznej.

W trakcie wizytacji w pomieszczeniach wskazanych przez wnioskodawce nie stwierdzono
widocznych nieprawidlowosci w zakresie: drog (rowne, gladkie, nie $liskie, bez uszkodzen
stwarzajgcych zagrozenie wypadkowe) - nie stwierdzono miejsc niebezpiecznych wymagajacych
oznakowania barwami bezpieczenstwa. W pomieszczeniach nie ma zamonlowanych na state lam
bakteriobodjczych emitujacych promieniowanie UV, dia ktorych wymagane byloby oznakowanie
wigcznikow (dla odroznienia od wigcznikow oswietlenia i jednoznacznego wskazania pozycji, w
Jjakiej emitowane jest promieniowanie UV).

Stwierdzono, ze w pomieszczeniach wskazanych we wniosku do M$ podtogi sg
przystosowane do fatwego zmywania oraz odporne wode, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, $rodki
odkazajgce oraz latwe do czyszczenia.

Wiasciwosci takie posiadaja rowniez stoly laboratoryjne.

Krzesta w laboratoriach w obrebie kontrolowanego zaktadu inzynierii genetycznej sa
przystosowane do mycia i dezynfekcji (powierzchnia z tworzywa sztucznego — nie nasigkajaca
wodg i roztworami do mycia).

Pomieszczenia zakladu inzynierii genetycznej oznaczono znakami informujacymi o
zagrozeniu biologicznym.

Otwory drzwiowe i wejscia do wskazanych we wniosku pomieszczen sq odpowiednie do
przeznaczenia tych pomieszczen.

Dostep do pomieszczen zakiadu inzynierii genetycznej jest kontrolowany — wstep majg
wytgcznie osoby posiadajgce karte magnetyczng sluzaca do otwierania drzwi zamykanych
odpowiednimi zamkami (dostep mozliwy réwniez po wpisaniu kodu literowo-cyfrowego, rowniez
ujawnianego tylko osobom uprawnionym — na wypadek zapomnienia karty).

2.3.3. Zaplecze higienicznosanitarne

- na kazdej kondygnacji zapewniono odpowiednie pomieszczenia przeznaczone do
spozywania positkow przez pracownikéw, zewnetrznych stypendystow i studentow,
zapewniono szafy z czgsciami odrgbnie do przechowywania odziezy wiasnej i odrebnie do
przechowywania fartuchoéw bawetnianych stosowanych jako odziez robocza (pracownicy
naukowi majacy wlasne gabinety przechowujg odziez wlasng w tych gabinetach —
pomieszczeniach o charakterze biurowym).

2.3.4. Stanowiska pracy w zakiadzie inzynierii genetycznej

Stanowiska pracy w pomieszczeniach pracy w pomieszczeniach zakladu inzynierii
genetycznej zorganizowane sg w sposob ergonomiczny, zapewniajacy odpowiednia do
wykonywanych czynnosci wolng powierzchnie.

oy



W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sa badania z materiatem zawierajgcym GMO
zapewniono umywalki (z wylaczeniem pomieszczen przeznaczonych wytacznie do hodowli — w
takich przypadkach umywalki znajdujg sie w przedsionkach lub typowych pomieszczeniach
aparaturowych, gdzie znajdujg sie wylacznie urzadzenia, np. wiréwki, a material przynoszony jest z
laboratoriow),

2.3.5. Procesy pracy w zaktadzie inzynierii genetycznej, w tym prace z GMO

W pomieszczeniach stanowigcych zaklad inzynierii genetycznej uzywane sa nastepujgce
urzadzenia (wskazane w tresci wniosku skierowanego do MS):

— komory laminarne, wyposazone w filtry HEPA,
autoklawy (1 urzadzenie — 0.017 - autoklaw nr fabryczny 3036, pojemnos¢ 0.1 m®:
urzadzenie cisnieniowe objete dozorem technicznym peinym decyzja z 07.12.2015 .
wydana na rok),

— regaty z oswietleniem (hodowla roslin),
wirdwki (rozne typy i wielkosci — kilka urzadzen),

— wyltrzasarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych,

— inkubatory do prowadzenia hodowli komorkowych,

— lodowki, lodéwko-zamrazarki, zamrazarki do glebokiego mrozenia, pojemniki z ciektym
azotem.

Zadne z urzadzen nie ma odkrytych elementéw ruchomych, ktére moglyby stwarzac
zagrozZenie.

Dla w\w urzadzen laboratoryjnych w zaktadzie inzynierii genetycznej sporzgdzone sg
instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub udostepniony zostaly pracownikom
wyciagi dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy z instrukcji opracowanych przez producentow \
dostawcow poszczegolnych urzadzen. W zakresie urzadzen wykorzystywanych bezposrednio w
zakladzie inzynierii genetycznej wszystkie instrukcje dla pracownikow dostepne byly w jezyku
polskim.

Dla stosowanych w kontrolowanych zaktadach \ pracowniach niebezpiecznych substancji i
mieszanin chemicznych dostgpne sg karty charakterystyki, a takze sporzadzone spisy tych
substancji i mieszanin (kazda jednostka — zakfad, a takze Pracownia Bialek Jadrowych — ma
wiasny spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz karty charakterystyki dla
stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych). Wg udzielonych informaciji
spisy z poszczegolnych jednostek przekazywane sg do dziatu bhp, gdzie prowadzony jest spis
catosciowy niebezpiecznych substanciji i mieszanin chemicznych stosowanych na uczelni.

Wyposazenie pracownikoéw w $rodki ochrony indywidualnej
Pracownicy otrzymuja i stosujg $rodki ochrony indywidualnej niezbedne do wykonywania prac:
— rekawice do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz z niebezpiecznymi
substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Dezynfekcja

Dla catego zaktadu inzynierii genetycznej opracowany zostat wewnetrzny regulamin
bezpieczenstwa, obowigzujgcy wszystkie osoby pracujace z GMO.

Regulamin ten zawiera ustalenia dotyczace: ogdélnych zasad pracy, dostepu do zaktadu
inzynierii genetycznej, dezynfekcji, postepowania z odpadami, postepowania w sytuacjach
awaryjnych, transportu GMO, przechowywania GMO.

Odziez i obuwie robocze

Nil%)
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Z udzielonych przez pracownikéw Wydziatu Biotechnologii informacji wynika, ze
pracownicy otrzymujg fartuchy baweiniane i obuwie robocze. W trakcie kontroli w laboratoriach
pracownicy stosowali odziez i obuwie robocze (dotyczy to takze innych oséb — studentow).

Postepowanie z odpadami

Procedura postepowania z odpadami stanowi element regulaminu wewnetrznego zaktadu
inzynierii genetyczne;.

Odpady skazone GMM w wigkszosci sq inaktywowane przed usunieciem (autoklawowane
lub inaktywowane chemicznie). Odpady, ktérych inaktywacja chemiczna lub autoklawowanie jest
niemozliwe — sg zbierane do specjalnie oznakowanych pojemnikéw (oznaczonych znakiem
informujacym o szkodliwych czynnikach biologicznych) i docelowo przekazywane speclallstycznej
firmie do odbioru i utylizacji. AP i

W budynku znajduje sig wydzielone pomieszczenie do przechowywama odpadow
skazonych biologicznie przeznaczonych - doodbioru przez firme zewnetrzna (wejscie do tego
pomieszczenia jest z terenu zewnetrznego — zatem przy odbiorze odpady nie sg ponownie
przenoszone przez Kkorytarze w budynku); pomieszczenie to jest oznakowanbe znakiem
bezpieczenstwa biologicznego.

2.3.6. Naustotnleisze zastosowane srodki zapobiegawcze wskazane we wniosku zlozonym do
Ministerstwa Srodowiska

- pomieszczenia przeznaczone do hodowli GMO (GMO roélin i muszek owocowych) sq
pozbawione okien i wyposazone w szczelne drzwi — co ogranicza mozliwosé przeniesienia
fragmentow roslin oraz ewentualne wydostanie sie muszek; do kazdego z tych
pomieszczen wchodzi sie przez przedsionek ($luza), w ktorym zamontowana jest
umywalka,

— W zakresie hodowli zmodyfikowanych genetycznie muszek owocowych (przechowywanych
w zamykanych szczelnymi korkami z ligniny i gazy — przepuszczajacymi powietrze)
opracowano procedure postgpowania na wypadek rozbicia kolby i wydostania sie muszek:
owady sg zwabiane do pulapki (kolby zawierajgcej pozywienie); na wypadek rozbicia
wigkszej ilosci kolb i konieczno$¢ zabicia muszek wobec ryzyka ich wydostania sie —
zapewniono w przedsionku $rodek owadobojczy w sprayu:

W instrukeji zatozono, Zze transport roslin i muszek zmodyfikowanych genetycznie
zmodyfikowanych pomigdzy pomieszczeniami bedzie odbywac sie z uzyciem zamykanych
pojemnikow,

-~ W instrukcji dotyczacej postepowania ze zmodyfikowanymi genetycznie muszkami
owocowymi zatozono ich zabijanie przez wychtodzenie a nastqpme sterylizacje podloza
zawierajgcego martwe owady,

— nasiona roslin zmodyfikowanych genetycznie sg przechowywane w pojemnikach opisanych
I szczelnie zamknigtych, w wyznaczonych do tego miejscach.

2.4. Zgodnosc informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym
W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacym obiektow, pomieszczen pracy,
stanowisk pracy i procesow pracy nie stwierdzono zadnych niezgodnosci pomiedzy informacjami

podanymi we wniosku a stanem faktycznym.

Innych zagadnien nie kontrolowano.

3. W czasie kontroli sprawdzona/nie sprawdzano'”’ tozsamosé:

(dane osoby legitymowanej oraz okreslenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

4. W czasie kontroli udzielono/metezietono' ! porad:
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Z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy: 10,
z zakresu prawnej ochrony pracy:
w tym z zakresu legalnosci zatrudnienia:

5. Do notatki urzedowej zalacza-sie/nie zalacza sie'” zalgcznikow: | stanowigcych skladowa
czesc notatki:

(wyszczegolnienie zalacznikow)

6. Kontrole przeprowadzono w obecnosci:
soby odpowiedzalnej za bezpieczenstwo zamknigetego uzycia GMO w zaktadzie

i%ﬂl !nelycznej - wyznaczonej przez Dziekana Wydz. Biotechnologii do reprezentowania
uczelni w trakcie kontroli oraz * - kierownika obiektu

dydaktycznego

7. Notatke urzedowa sporzadzono w 2 egzemplarzach.

STARSZY INSPEKT(%!‘! PRACY

Na tym notatke urzedowg zakonczono.

Wroctaw, dnia 14.01.2016

Notatke urzedowa doreczonow dniu ...

[

— odpowiednig pozycjg zaznaczyc
s I

- niepotrzebne skreslic
[KP]



