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Postepowanie nr WB.2710.12.2020.RM
Wroctaw, dnia 17 sierpnia 2020 roku

Uczestnicy Postepowania

Dotyczy postepowania pn: Dostawa wiréwki laboratoryjnej z chtodzeniem wraz z dedykowanym rotorem

katowym dla Wydziatu Biotechnologii UWr wraz z instalacjg oraz przeszkoleniem pracownikéw w zakresie obstugi.

Do postepowania nie stosuje sie ustawy Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z

pdzniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury naukowej stuzacej wytgcznie do celéw prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, ktére nie stuzg prowadzeniu przez zamawiajacego produkcji
masowej stuzacej osiagnieciu rentownosci rynkowej lub pokryciu kosztow badan lub rozwoju. Wartos¢ zamowienia

jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8.

Informacja nr 3 dla Wykonawcéw
Uniwersytet Wroctawski, jako Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace

pytania, na ktére udziela sie odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytania od Wykonawcy 3:
1. Czy Zamawiajacy zgodzi sie i dopusci wiréwke o zblizonych wymiarach zewnetrznych 595 x 299 x 283 mm (gteb.
X szer. X wys.)?

Odpowiedz: Nie. Ze wzgledu na ograniczone miejsce przewidziane dla uzytkowania sprzetu bedqgcego przedmiotem
niniejszego postepowania, nie dopuszcza sie modeli o wymiarach wiekszych niz w opisie przedmiotu zamdwienia
(OPZ)

2. Czy Zamawiajacy zgodzi sie i dopusci wirowke o nieznacznie nizszych obrotach maksymalnych na poziomie
15000 RPM?

OdpowiedzZ: Tak, zamawiajgcy wyraza zgode.

W imieniu Zamawiajgcego informacje przekazata
Mgr Katarzyna Wegrzyn




