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Postepowanie WCH.2710.11.2020.AB Wroctaw, 7 grudnia 2020 r

Dotyczy: postepowania na dostawe urzadzen laboratoryjnych dla Wy-
dzialu Chemii Uniwersytetu Wroctawskiego

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Zadanie 1

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o zakresie temperatury grzania ‘tempera-
tura pokojowa- 340 st C'.

Odpowiedz:

Nie, Dopuszczalne jest urzadzenie o zakresie temperatur grzania +10°C powyzej
temperatury otoczenia do 100°.

Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zabezpieczeniem przy temperaturze

50C ? Na urzadzeniu wyswietla sie wtedy napis ,,HOT” informujacy o przekrocze-
niu temperatury. Urzadzenie posiada specjalne obwody bezpieczenstwa, zapew-
niajqc ochrone przed przegrzaniem.

Odpowiedz:
Tak, zamawiajqcy dopuszcza takie urzadzenie

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o zuzyciu energii 550 W

Odpowiedz:

Nie, Dopuszczalne jest urzadzenie o poborze mocy nie wiekszym niz 140W przy
100°C.
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Zadanie 8

Pytanie:

Czy dla zadania 8 ("Mieszadto Mechaniczne"), Zamawiajacy dopusci pret
mieszajqcy o wymiarach:

- $rednica czesci mieszajacej (fopatek z pierscieniem) - 33 mm;

- dtugos¢ catkowita preta mieszajacego - 400 mm?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza taki pret mieszajacy

Zadanie 7
Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wymiary wewnetrzne suszarki 285 x 285 295 mm?
Odpowiedz:
Tak, zamawiajqcy dopuszcza takie urzadzenie

Pytanie:
Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia pompy prézniowej do opisanej suszarki?

Odpowiedz:
Nie, zamawiajacy nie wymaga dostarczenie pompy

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

dr. Bartosz Szyszko



