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Uczestnicy postępowania 

 
 
 
Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę spektrofluorymetru do badań 
kinetyki zaniku fluorescencji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
Pytanie: 
Czy dopuszczą Państwo system, w którym koło filtrów ma 5 pozycji? 
Odpowiedz: 
Nie, koło filtrów musi posiadać 6 pozycji w tym jedna pozycja koła powinna być pusta. 
 
 
Pytanie: 
Czy mają Państwo na myśli konkretny model kriostatu firmy ARS ? 
Odpowiedz: 
Dysponujemy kriostatem helowym z zamkniętym obiegiem gazowego helu firmy ARS dla 
którego zaprojektowano i wykonano niestandardową obudowę „zimnego palca”. 
 
 
Pytanie: 
Czy możliwe jest zaproponowanie przedziału na próbki, do którego pasuje kriostat innej 
firmy, niż ARS? 
Odpowiedz: 
Tak,  pod warunkiem że przedział na próbki nie będzie mniejszy niż 11x11 cm. 
 
 
Pytanie: 
Czy możliwe jest, aby Państwo podali z jakimi pulsacyjnymi diodami laserowym i LED 
zamierzają Państwo pracować? Takie źródło niezbędne będzie już do instalacji i sprawdzenia 
prawidłowości działania systemu. 
Odpowiedz: 
Planowane są pomiary z użyciem pulsacyjnych diod laserowych i LED o szerokości pulsu od 
ps do 4 µs. 
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